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 วิธปีฏิบัติงาน 
โรงพยาบาล 

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ

เรื่อง  แนวทางการ Reprocessing Single use to reuse 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.19 แก้ไขครั้งท่ี  02 
วันท่ีบังคับใช้  1 กุมภาพันธ์  2566 ทั้งหมด   9  หน้า 

ผู้จัดท า 
ลงชื่อ  

(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้าน
การควบคุมป้องกันการติดเช้ือ 
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้รับรอง 
ลงชื่อ  

(นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ) 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ด้านการพยาบาล 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้เห็นชอบ 
ลงชื่อ 

(นายอเนก  หลา้เพชร) 
นายแพทย์ช้านาญการ 

ประธานคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้ทบทวน 
ลงชื่อ 

นายนิวัฒน ์ ขจัดพาล 
หัวหน้ากลุม่ภารกิจด้าน
พัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ 

นายสุภาพ  ส้าราญวงษ์ 
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล           
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/จุดเน้น  

1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ Single use to reuse 
1.2 เพ่ือการใช้อุปกรณ์ Single use to reuse ที่มีประสิทธิภาพ 

2. ค าจ ากัดความ 
5.1 Single use หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  
5.2 Reuse หมายถึง การน้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ให้คุ้มค่าท่ีสุด  

3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ 
3.1 หน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์ Single use to reuse ต้องขึ้นทะเบียนชนิดอุปกรณ์ที่ Single use to reuse 
3.2 เสนอคณะกรรมการ IC คัดเลือกชนิดอุปกรณ์ พร้อมก้าหนดวิธีท้าความสะอาด  ลักษณะที่ต้อง 

จ้าหน่ายออก 
3.3 น้าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และประกาศใช้ 
3.4 ติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเช่นบาดเจ็บ ติดเชื้อในร่างกาย จากการใช้อุปกรณ ์Single use to 

reuse โดยก้าหนดติดตามในกลุ่มอุปกรณ์ สอดใส่เข้าไปในร่างกายหรืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมให้ร่ายกาย
ติดเชื้อ 

3.5 ขั้นตอนการด้าเนินงาน Single use  ที่น้ามา Reuse  
3.6 พนักงานจ่ายกลาง 

ขั้นตอนการท้าความสะอาด 
1. ถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถถอดออกได้ 

2. แช่อุปกรณ์/เครื่องมือในน้้ายาขัดล้าง ใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาท ี
3. ขัดถูท้าความสะอาดใต้น้้ายาด้วยแปรงขนนุ่ม ฟองน้้าทุกซอกมุมจนไม่พบคราบใดๆ 
4. อุปกรณ์ที่เป็นท่อ รู ใช้แปลง ที่มีขนาดพอเหมาะกับรู แยงเข้าออกจนไม่พบคราบ 

สกปรก 
5. อุปกรณ์ที่เป็นสาย เสียบปลายสายใส่กับเครื่องล้างสายยาง เดินเครื่อง10 นาที ล้าง 

ด้วยน้้าสะอาดอีก 2-3 ครั้ง เช็ดด้านนอกด้วยผ้าสะอาด เป่าในท่อด้วยเครื่องเป่าลม และน้าเข้าตู้อบแห้ง 
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ขั้นตอนตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานด้านความสะอาด  
1. พ้ืนผิวทุกส่วนสะอาด เรียบร้อย ไม่มีคราบสกปรกบนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
2. บริเวณข้อต่อ รู ร่อง ไม่มีเศษ คราบสกปรกหลงเหลืออยู่ 
3. ไม่มีน้้าไหล ซึม ออกจากภายในช่องต่างๆของอุปกรณ์ 
4. ไม่พบกลิ่นเหม็นใดๆ จากตัวอุปกรณ์/เครื่องมือ 
5. ทดสอบความสะอาดโดยใช้ชุดตรวจ ATP ในอุปกรณ์ที่ก้าหนด เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพ

ความพร้อมใช้  
6. ไม่มีรอยแตกร้าว รั่วซึม หรือรอยหักพับงอของอุปกรณ์/เครื่องมือ 
7. ปุ่ม น๊อต วาว์ล และปลอกหุ้มต่างๆไม่หลวมหรือบิดเบี้ยวผิดรูป สามารถประกอบเข้าอุปกรณ์

เครื่องมือได้เหมือนเดิม 
8. บริเวณส่วนปลายอุปกรณ์/เครื่องมือที่มีความแหลมคมหรือแบบฟันปลา สามารถประกอบกันได้

พอดี  
9. ไม่บิดเบี้ยวแหว่งหรือหัก ความสามารถในการจับยึดเกาะกับเนื้อเยื่อ ไม่เลื่อนหลุด  
10. มีการระบุจ้านวนครั้งของการ  Reuse  ที่เหมาะสม 
 

4. ตัวช้ีวัด  
4.1 อุบัติการณก์ารบาดเจ็บจากการใช้อุปกรณ์ Single use to reuse 
4.2 อุบัติการณก์ารติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์ Single use to reuse 
4.3 อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ขณะท้าหัตถการ 

 
5. เอกสารอ้างอิง 

- 
 

6. ภาคผนวก 
6.1 รายการของ Single use  ที่น้ามา Reuse (ห้องผ่าตัด-งานจ่ายกลาง) เอกสารแนบท้าย 1 
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รายการของ single use ที่น ามา reuse   (ห้องผ่าตัด) 
 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์  ราคา/
ชิ้น  

ค่า  
Reprocess 

จ านวน
ครั้ง 

reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้งาน/ 
ส าหรับผ่าตัด 

ขั้นตอนการ 
ท าความ
สะอาด 

วิธีตรวจสอบการท างาน 
(Function) 

หมายเหต ุ

1 สายจี้ Monopolar 268 50 จนกวา่   
จะช้ารุด  

250 critical จี้ห้ามเลือดขณะผ่าตัด  ABC สายไม่พับงอ ปุ่มกดไม่ได ้
  

2 Port LC 5 mm. 4,494 50 4 8 critical แท่งใช้เจาะหน้าท้องเพื่อใส่เครื่องมือในการ
ผ่าตัดผ่านกล้องขนาด 5 mm. 

 ABC ท่อไม่แตก ลิ้นไม่ฉีกขาด 
ขณะใช้มีแก๊สรั่ว   

3 Port LC 12 mm. 4,494 50 4 8 critical แท่งใช้เจาะหน้าท้องเพื่อใส่เครื่องมือในการ
ผ่าตัดผ่านกล้องขนาด 12 mm. 

 ABC ท่อไม่แตก ลิ้นไม่ฉีกขาด 
ขณะใช้มีแก๊สรั่ว   

4 Endo grasper 6,420 100 จนกวา่   
จะช้ารุด  

8 critical ตัวจับถุงน้้าดีปากแบนเขี้ยวเล็ก ในการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง 

 ABC ปากคีบกางไม่ออก  
ด้ามไม่ล็อค   

5 Endo clinch 6,000 100 10 8 critical ตัวจับถุงน้้าดี แบบเขี้ยวใหญ่ ในการผ่าตัด
ผ่านกล้อง 

 ABC ปากคีบกางไม่ออก  
ด้ามไม่ล็อค   

6 Endo dissect 6,420 100 จนกวา่   
จะช้ารุด  

8 critical ตัวเลาะเนื้อเยื่อ ในการผ่าตดัผ่านกล้อง  ABC ปากคีบกางไม่ออก 
  

7 Endo shears   100 จนกวา่   
จะช้ารุด  

8 critical กรรไกรตดัเนื้อเยื่อ ในการผ่าตดัผา่นกล้อง  ABC ปากคีบกางไม่ออก ไม่คม 
lc 

8 Surgiwand suction 6,420 100 5 8 critical ใช้ดูดน้้าเข้าออก และจี้หา้มเลือดในการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง 

 ABC ท่อแตก  
ปุ่มกดไม่ได ้   

9 Endo clip 10,700 100 3 8 critical ใช้หนีบท่อน้้าดี และเส้นเลือด ในการผ่าตัด
ผ่านกล้อง 

 ABC ปากหนีบไม่กางออก ด้ามหุบไม่
เข้า   

10 สายน้้า 6,000 100 จนกวา่   
จะช้ารุด  

8 critical สายยางใช้ปล่อยน้้าเพื่อล้างช่องท้อง  ABC สายไม่พับงอ 
ผ่าตัด 

11 สาย Suction 
(สายยางcilicone204) 

70 50 จนกวา่   
จะช้ารุด  

600 critical สายยางใช้ดูดน้้าออกจากช่องท้อง ABC สายไม่พับงอ 
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ล าดับ ชื่ออุปกรณ์  ราคา/
ชิ้น  

ค่า  
Reprocess 

จ านวน
ครั้ง 

reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้งาน/ 
ส าหรับผ่าตัด 

ขั้นตอนการ 
ท าความ
สะอาด 

วิธีตรวจสอบการท างาน 
(Function) 

หมายเหต ุ

12 Colono Bx.   50 จนกวา่   
จะช้ารุด  

2 critical ปากตัดชิ้นเนื้อระบบทางเดิน
อาหารส่วนล่าง 

 ABC ปากตัดกางไม่ออก 
biopsy disp colono 

13 EGD Bx.  50 จนกวา่   
จะช้ารุด 

2 critical ปากตัดชิ้นเนื้อระบบทางเดิน
อาหารส่วนต้น 

ABC ปากตัดกางไม่ออก 
biopsy disp gasthoscope 

14 Injection force Max 
(needle) 

1,300 50 2 1 critical ใช้ฉีดยาห้ามเลือดผา่นกล้อง ABC สายไม่หักพับงอ 
ฉีดไม่ออก 

ได้รับบริจาค
จาก รพ.อื่น 

15 Endo jaw hot Bx.  50 จนกวา่   
จะช้ารุด 

 critical ปากตัดชิ้นเนื้อแบบใช้ไฟฟ้า ABC ปากตัดกางไม่ออก biopsy disp 
gasthoscope 
ใช้ไฟฟ้า 

16 Sergisleeve 3,670 50 5 12 critical ใช้ถ่างขยายช่องท้อง ABC ถุงขาด  
17 Dermacarriers graft 535 50 1  critical แผ่นเจาะยืดผิวหนังแบบใช้

เครื่อง 
ABC แผ่นบิดเบีย้ว  

18 Skin stapple 446 50 2 10 critical คลิปเย็บผิวหนัง ABC ด้ามหนีบไม่กาง  
19 Thunderbeat 24,500 100 3  critical ใช้ตัดและจี้หา้มเลือด ABC พลาสติกรองปากหลดุ 

ด้ามหนีบไม่เข้า 
 

20 สายจี้ใต้น้้า (ACL) 6,000 100 5 2 critical จี้ห้ามเลือดใต้น้้า ABC สายไม่หักพับงอ arthoscope 
21 หัว Shaver 4,500 50 5 2 critical ตัวตัดเนื้อเยื่อในข้อเข่า ABC ปากตัดไม่คม arthoscope 
22 Pen marker 65 50 3 5 critical ใช้ท้าเครื่องหมายก่อนการ

ผ่าตัด 
ABC เขียนไมต่ิด  
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รายการของ single use ที่น ามา reuse   (จ่ายกลาง) 
 
ล าดับ ชื่ออุปกรณ์  ราคา/

ชิ้น  
ค่า  

Reprocess 
จ านวน

คร้ัง 
reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้
งาน 

ขั้นตอนการ 
ท าความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การท างาน 
(Function) 

1 สาย ออกซิเจน Canular Adult   14.00  23 5 1216 semi critical ใช้กับผู้ป่วยที่พร่อง
ออกซิเจน 

 
ABC 
แช่ ล้างด้วยเครื่องลา้ง 
สายยาง อบแห้ง ใส่ซอง 
Peal pouch ท้าให้
ปราศจากเชื้อ 

สายแข็ง เปลีย่นส ี

2 สาย ออกซิเจน Canular Child    28.00   13.8    300   

3 สาย ออกซิเจน Canular Paediatric    45.00  23    10   

5 ลูกสูบยางแดง 
Reuse เฉพาะที่มาจากห้องคลอด 

 115.00  23 10 10 semi critical ดูด Secretion  
ทารกแรกเกิด   
เด็ก ในหอผู้ป่วย 
OPD 

ABC 
แช่ ล้างด้วยน้้ายา ท้าให้แห้ง 
ใส่ซอง peal pouch      
อบแก๊ส 

บีบไม่เด้ง  แตกเป็น   
รอยงา 
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ล าดับ ชื่ออปุกรณ์  ราคา/

ชิ้น  
ค่า  

Reprocess 
จ านวน

คร้ัง 
reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้
งาน 

ขั้นตอนการ 
ท าความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การท างาน 
(Function) 

6 Set พ่นยา Adult   60.00  20 10 1000 
 

 
 

semi critical พ่นยา ABC สายแข็ง เปลีย่นสี 
กระเปาะพ่นแตก
เป็นรอยงา  
หน้ากากสีเปลี่ยน 

7 Set พ่นยา Child   60.00    300     
8 Set พ่นยา Infant   70.00         
9 Set Oxygen Mask with bag 

Adult/Child 
   45.00  20 5 500 Semi critical ใช้กับผู้ป่วยที่พร่อง

ออกซิเจน 
ABC สายแข็ง เปลีย่นสี 

หน้ากากสีเปลี่ยน 
ถุงResurvure   ไม่
ป่อง 

10 Stylet ซื้อท่ีมีคุณภาพ เหมือนของOR  240.00   20    50   ใส่ท่อช่วยหายใจ
ผู้ป่วย 

ABC แข็ง จัดดัดโค้งไม่ได ้

12 Airway No.00,0,3,4   28   10 10 500     ABC เปลี่ยนสี    คราบ
แห้งติด ล้างไม่ออก 

13 Airway No.1,2      28  10    50     ABC  
 
 
 
 
 
 
 

รายการของ single use ที่น ามา reuse  (จักษ)ุ 
 



                 เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต                        7 จาก 9 
 

ล้าดับ 
ชื่ออุปกรณ์  ราคา/

ชิ้น  
ค่า  

Reprocess 
จ านวน

ครั้ง 
reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้งาน ขั้นตอนการ 
ท าความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การท างาน 
(Function) 

1 Basic vacuum phaco 
pack cassette 

1,700 50 จนกว่าจะ
ช้ารุด 

70-100 critical รองรับเครื่องสลาย 
เลนส์ตาต้อกระจก 

ABC สังเกตด้วยตาเปล่า 
การแจ้งเตือนของ
ระบบเครื่องสลาย
เลนส์ตาต้อกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการของ single use ที่น ามา reuse  (วิสัญญ)ี 
 



                 เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต                        8 จาก 9 
 

ล าดับ 
ชื่ออุปกรณ์  ราคา/

ชิ้น  
ค่า  

Reprocess 
จ านวน

ครั้ง 
reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้งาน ขั้นตอนการ 
ท าความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การท างาน 
(Function) 

1 LMA ทุกเบอร์ ทุกยี่ห้อ  12,840  50 10 150 Semi-critical ใส่เพื่อให้ออกซิเจน 
ทางช่องปาก 

ABC ทดสอบ cuff  
มีรอยรั่ว 

 Guide scope         

5 จุก T-way   12.84  5 2 50   ปิดจุก T-way ABC ปิดแน่นสนิท 
          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต                        9 จาก 9 
 

รายการของ single use ที่น้ามา reuse  (ICU) 
 

ล าดับ 
ชื่ออุปกรณ์  ราคา/

ชิ้น  
ค่า  

Reprocess 
จ านวน

ครั้ง 
reuse 

จ านวนการ 
ใช้ reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช้งาน ขั้นตอนการ 
ท าความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การท างาน 
(Function) 

1 เซ็ตให้อ๊อกซิเจนHF    10  Semi-critical ใส่เพื่อให้ออกซิเจน 
 

ABC  

5 เซ็ตให้อ๊อกซิเจนT-pice   2     ABC  
          

          
 
 
 
 
 
 
 

 


