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 วิธปีฏิบัติงาน 
โรงพยาบาล 

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการท าลายเชื้อ Laryngoscope 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.21 แก้ไขครั้งท่ี  02 
วันท่ีบังคับใช้  1 กุมภาพันธ์  2566 ทั้งหมด   2  หน้า 

ผู้จัดท า 
ลงชื่อ  

(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้าน
การควบคุมป้องกันการติดเช้ือ 
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้รับรอง 
ลงชื่อ  

(นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ) 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ด้านการพยาบาล 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้เห็นชอบ 
ลงชื่อ 

(นายอเนก  หลา้เพชร) 
นายแพทย์ช้านาญการ 

ประธานคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้ทบทวน 
ลงชื่อ 

นายนิวัฒน ์ ขจัดพาล 
หัวหน้ากลุม่ภารกิจด้าน
พัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ 

นายสุภาพ  ส้าราญวงษ์ 
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล           
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/จุดเน้น  

1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการท้าลายเชื้อ Laryngoscope 
2. ค าจ ากัดความ 

2.1 Laryngoscope  หมายถึง อุปกรณ์การแพทย์กลุ่ม Semi critical  items เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับ 
เนื้อเยื่อ (mucous membranes) เป็นแหล่งของเชื้อโรคจ้านวนมาก จะต้องท้าความสะอาดให้ทั่วถึงทุกส่วน    
ควรท้าให้ปราศจากเชื้อหรือผ่านการท้าลายเชื้อระดับสูง  (High level disinfection) ก่อนใช้ซ้้า 

3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ 
ข้อปฏิบัติในการ  Reusable  Laryngoscope 
3.1 เช็ดคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน 
3.2 ท้าความสะอาดทุกส่วนประกอบ รวมทั้งด้ามถือ ณ จุดใช้งาน 
3.3 ด้ามถือ ล้างด้วย 4% Hibisrub (ตามรูปที่ 2) ตามด้วยน้้าสะอาด และตามด้วย 70% Alcohol      

จนทั่ว 
3.4 laryngoscope  blade  ให้น้าส่งมาท้าขบวนการท้าลายเชื้อระดับสูง (High level disinfection)  

โดยแช่นาน 20 นาท ี
3.4.1 เวลา 08.00 - 16.30 น. ที่งานจ่ายกลาง 
3.4.2 เวลา 16.30 - 08.00 น.  ที่งานตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

3.5 ล้างออกด้วยน้้าสะอาด 2 – 3 ครั้ง เพื่อล้างสารเคมีออก (สารเคมีท่ีตกค้างอาจท้าให้เกิดการแพ้และ 
เนื้อเยื่อไหม้ได้) ตามด้วย 70% Alcohol จนทั่ว 

3.6 การเก็บอุปกรณ์หลังท้าลายเชื้อด้วยน้้ายาท้าลายเชื้อ ต้องเก็บในบริเวณท่ีสะอาด ป้องกันการ 
ปนเปื้อนซ้้า โดยใส่เก็บในถุงซิปล็อคหรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว (1 ชิ้นต่อ 1 ถุง) และเก็บในภาชนะ
สะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด (ตามรูปที่ 3) ไม่ก้าหนดวันหมดอายุหลังหลังแช่น้้ายาท้าลายเชื้อ 

3.7 เช็ดด้วย70% Alcohol จนทั่วและรอจนแห้ง ก่อนใช้กับผู้ป่วยทุกครั้ง 
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4. ตัวช้ีวัด 
- 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1 Recommended Practices for Cleaning, Handling, and Processing Anesthesia  

Equipment” In Perioperative Standards and Recommended Practices For Inpatient and 
Ambulatory Settings , 2013 Edtion (Denver : AORN, Inc, 2013)451-456. 

5.2 Recommended Practices for Cleaning, Handling, and Processing Anesthesia  
Equipment” In Perioperative Standards and Recommended Practices For Inpatient and 
Ambulatory Settings , 2014 Edtion (Denver : AORN, Inc, 2013)507-514. 

5.3 2016 AORN Guideline for Cleaning and Care of Surgical Instruments: page 800-801 
6. ภาคผนวก 

- 
 

 
 
 
 

รูปที่  1   High level 
disinfection 

 

รูปที่  2  4% Hibisrub 
 

รูปที่  3  การจัดเก็บ 
 


